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протокол N9 з0l -сз
проверки средств защиты

Заказчик: ооо "РЕАл"

Адрес: 42З45О, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, дом 1_О/6

ОбЪеКТ: средства 3ащиты от рентгеновского излучения в количестве 4 элементов
основание: Счет Nе5З,2020-З

fl,aTa проведения измерениЙ: 3 июля 2О2О r.

* ЗНаЧеНИя ОтносИтельной неопределенности свинцового эквивалента получены для уровня доверительной вероятности
0,95.

Результаты проверки представлены на основании рабочего протокола N9 20070З0l-СЗСЛ от 0З.07.2020.

Условия измерений:
Направленное гамма-излучение с энерrией 122 кэВ.
ПаРаметры внешнеЙ средьl: темпераryра воздуха 25,6"С, влажность 57,ОУо, давление 1ОO,З кГiа,
естественный радиационный фон 0,13 мкЗв/ч

ХАРАКТЕ Р И СТИКИ СР ЕДСТВ ЗАЩИТЫ
Ns наименование Свинцовый

эквивалейт,,мм
Неопределен-

. ность*, %

5з001 Образец баритовой смеси 10 мм 0,з0 7,о2

5з002 Образец баритовой смеси 20 мм 0,63 7,79

5зOOз Образец баритовой смеси З0 мм 0,92 6,18
5з004 Образец баритовой смеси 4О мм 1-,з4 6,42
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Средства измерений

Нормативная документа ция :

гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведени ю рентгенологических исследова ний : Са нПин 2.6. 1. 1192-0з.
Методическая документа ция :

методика контроля рентгенологических защитных средств и материалов, Методические указания.
Согласовано директором центра метрологии ионизирующих излучений гп ФнииФТРИ Госстандарта
России В.П.ЯрыноЙ,

Измерения произвел]

инженер Лоцманов С.Н,

ii

Средство измерения Свидетельство о поверке Погрешность
измер,ения,Yонаименование заводской номер номер срок действия

срп-88н 1708 19008977025 01.09.2020 10
дкг-O3д 3907 19008967752 07.10.2020 20

мэс-200А 6247 597з778 2з.lо.2о2о 3
twoCOMP 110118-]. 1600зз56004 L9,01,,2027 1мм
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